
Sarstedt CB300FH® – pokyny k odberu

1. Vytiahneme 
vnútornú časť skúmavky 
z transportného obalu.

2. Kónicky zúženou 
špičkou skúmavky 
odoberieme krv.  
Skúmavku pri odbere 
držíme v horizontálnej 
polohe.

3. Z viečka oddelíme 
malú zátku a uzavrieme 
ňou kónickú stranu 
skúmavky.

4. Skúmavku uzavrieme 
priklopením viečka.

5. Vnútornú časť 
skúmavky zasunieme 
do transportného 
obalu.

6. Krv v skúmavke 
premiešame 5X 
jemným otočením o 
180°.

Obrázky a text bol prevzatý z anglického originálu návodu firmy SARSTEDT.


